На рисунке приведена схема регулятора тока, применявшегося в составе кольпоскопа ЭКС-1М в период с 2009 до 2012 года.
Источник +12В размещён в горизонтальном колене кольпоскопа.
Применявшиеся в этой конструкции светодиоды - Rebel LXML-PWN1-0100 (Color BIN TN-TO)
Модуль управления светодиодами -  Recom RCD-24-1.0/X1(источник тока с регулировкой, выходной ток до 1.0 А ) 
https://recom-power.com/pdf/Lightline_DC-DC/RCD-24.pdf
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